
Dodatek k návodu k použití ultrazvukových videoendoskopů 

PENTAX pro horní gastrointestinální trakt (číslo dílu Z845, revize 

R00 až R12) 

 

 

 

 

Nahraďte prosím část 3-3 Přesná kontrola příslušenství (pouze pro EG-3870UTK) a 

část 3-4 Biopsie návodu k použití videoendoskopů PENTAX pro horní gastrointestinální 

trakt (číslo dílu Z845, revize R00 až R12) následující sadou pokynů.  

 


