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 NALÉHAVÉ BEZPEČNOSTNÍ 

UPOZORNĚNÍ 

GE Healthcare 
Healthcare Systems 
9900 Innovation Drive 
Wauwatosa, WI 53226  
SAD  

 
GE Healthcare Ref: FMI 12207, 12208 

4. dubna 2014 
 
Určeno: Ředitel úseku biomedicínského inženýrství 

Vedoucí radiologického oddělení 
Přednosta kardiologického oddělení 

 
VĚC: Kardiologické rentgenové zobrazovací systémy Innova 2100IQ, Innova 2121IQ, Innova 3100, Innova 

3100IQ, Innova 3131IQ, Innova 4100, Innova 4100IQ, Innova IGS 620, Innova IGS 630 - potenciální 
problémy se zaváděním systému nebo ztrátou zobrazování na systémech vybavených PDB (Power 
Distribution Box) se značkou CE. 

 
Společnost GE Healthcare byla informována o potenciálním bezpečnostním problému se zavedením (nabootováním) 
systému. Zajistěte, prosím, aby byli o tomto bezpečnostním upozornění a doporučených krocích informováni všichni 
potenciální uživatelé ve Vašem zdravotnickém zařízení. 
 
Bezpečnost
ní  
problém 

Může se stát, že systém Innova se nezavádí správně po zapnutí hlavním vypínačem nebo resetování 
systému. Kromě toho se může neočekávaně vypnout v průběhu vyšetření, což může mít za následek 
úplnou ztrátu intervenčního zobrazování v reálném čase. 
Nebyla hlášena žádná újma na zdraví související s tímto problémem. 

 
Bezpečnost
ní pokyny 

Před každým použitím se ujistěte, že systém Innova emituje rtg. paprsky a je ve funkčním stavu. 
Proveďte rychlou kontrolu funkčnosti systému vytvořením testovacího pacienta na konzoli systému a 
ověřte, zda je k dispozici fluoroskopie/pořizování záznamů. Pokud se Váš systém nezavede, restartujte 
jej. Jestliže problém přetrvává, kontaktujte místního servisního zástupce společnosti GE Healthcare. 

 
Informace o 
příslušném 
výrobku 

Identifikátory systému naleznete v přílohách 1 a 2 na následujících stránkách. 

 
Nápravné 
opatření 

GE Healthcare Vám provede opravu všech dotčených systémů bezplatně. Servisní technik společnosti 
GE Healthcare vás bude kontaktovat, aby tuto opravu domluvil. 

 
Kontaktní 
informace 

Máte-li k této otázce jakékoli dotazy nebo připomínky, obraťte se laskavě na místního servisního  
zástupce společnosti GE Healthcare. 

 
Společnost GE Healthcare potvrzuje, že byly uvědoměny příslušné regulační úřady. 
 
Ujišťujeme Vás, že udržení vysoké úrovně bezpečnosti a kvality je naší nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoli dotazy, laskavě 
se na nás neprodleně obraťte. 
 
Děkuji, 
 
 

 
James Dennison 
Vice President QARA 
GE Healthcare Systems 

 
Douglas M. Hansell, M.D., MPH 
Chief Medical Officer 
GE Healthcare 
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GEHC Ref. č. 12207 PŘÍLOHA 1: Kardiovaskulární rentgenové zobrazovací systémy Innova 2100IQ, 
Innova 3100, Innova 3100IQ, Innova 4100, Innova 4100IQ, instalované s PDB se značkou CE  
 
00052VAS03 58010VAS01 BY4015VA02 KW1018VA02 RU1295VA01 RU2741VA03 

00052VAS04 600098VA01 CS1006VA04 KW1018VA03 RU1295VA02 RU2747VA01 

00052VAS05 600123VA02 DZ1027VA02 KW1018VA04 RU1295VA03 RU2886VA01 

00060VAS02 600130VA01 DZ1060VA01 KW1018VA05 RU1295VA04 RU2969VA01 

00060VAS03 600152VA01 DZ1104VA01 KW1055VA01 RU1295VA05 RU2992VA01 

00084VAS02 622223XR01 DZ1292VA01 LB1039VA01 RU1318VA01 RU3053VA01 

00100VAS01 63012VAS01 G4191713 LB1160VA01 RU1326VA01 RU3092VA01 

00109VAS01 64002VAS01 GE1004VA01 LT4000VA04 RU1346VA01 RU3105VA01 

00109VAS02 71004VAS01 GE1005VA01 LT4001VA02 RU1354VA01 RU3137VA01 

00109VAS03 77137VAS01 GE1009VA01 LV4000VA02 RU1449VA01 RU3138VA02 

00109VAS04 77451VAS01 H1420VAS23 LV4000VA03 RU1457VA01 RU3191VA01 

00175VAS01 80002VAS01 H1823VAS11 LV4001VA02 RU1464VA01 RU3213VA01 

00192VAS04 A5105151 HC1819XR08 LV4012VA01 RU1475VA01 RU3230VA01 

00192VAS05 A5111034 HC2001XR02 M2569317 RU1481VA01 RU3230VA02 

00197VAS01 A5119437 HC4348XR01 MA1004VA02 RU1482VA02 RU3253VA01 

00203VAS01 A5127281 HC4348XR02 MC1010VA01 RU1550VA01 RU3285VA01 

00860VAS01 A51273120 HC4480XR05 MC1024VA01 RU1550VA02 RU3290VA01 

01224VAS04 A5129025 HR4106VA01 NO1005VA05 RU1581VA01 RU3293VA01 

01243VAS03 A5178024 HR4107VA01 NO1064VA03 RU1632VA01 RU3301VA01 

01367VAS02 A5190949 HU1039VA02 NO1064VA04 RU1646VA01 RU3305VA01 

828160007 A5286803 HU1042VA01 PL1082VA01 RU1670VA01 RU3317VA01 

828160008 A5333035 HU1094VA01 PL1508VA02 RU1692VA01 RU3328VA01 

828160012 A5333036 HU1116VA01 PL1553VA01 RU1757VA02 RU3331VA01 

834160003 A5333037 HU1173VA02 PL1622VA01 RU1820VA01 RU3412VA01 

834160007 A5364462 HU1173VA03 PL1688VA01 RU1830VA01 RU3430VA01 

835160018 A56364110 IE1100VA01 RO1180VA01 RU1857VA01 RU6261VA01 

835160021 A5697709 IE1100VA02 RS4024VA01 RU1899VA01 RU6340VA01 

835160023 A5718004 IQ1083VA01 RU1000VA01 RU1971VA01 SD1038VA01 

835160024 A5807919 IQ1083VA02 RU1013VA02 RU1999VA01 SD1063VA01 

835160025 A58080104 IQ1126VA01 RU1018VA03 RU2011VA01 SI4069VA01 

835160027 AL4009VA01 IQ1165VA01 RU1047VA02 RU2031VA01 SK1064VA01 

843160005 AL4009VA02 IQ1309VA01 RU1050VA03 RU2036VA01 SY1001VA02 

847160004 AO1001VA01 IR1026VA02 RU1063VA01 RU2076VA02 SY2005VA01 

10086VAS04 B5129910 IR1748VA01 RU1100VA01 RU2442VA01 TN1016VA01 

10507VAS01 BA4020VA01 IS1001VA01 RU1102VA02 RU2457VA01 TN1366VA01 

17005VAS01 BA4073VA01 J5274803 RU1136VA01 RU2526VA01 UA4230VA01 

21007VAS01 BA4080VA01 KW1001VA03 RU1140VA02 RU2558VA01 UK1015VA01 

34268VAS01 BG4033VA01 KW1001VA04 RU1142VA01 RU2581VA01 X1347902 

34280VAS01 BG4042VA01 KW1011VA01 RU1156VA01 RU2714VA01   

35049VAS01 BG4549VA02 KW1013VA01 RU1254VA01 RU2741VA01   

553003XR01 BY4001VA03 KW1018VA01 RU1283VA01 RU2741VA02   
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GEHC Ref. č. 12208 PŘÍLOHA 2:  Kardiovaskulární rentgenové zobrazovací systémy Innova Innova 
2121IQ, Innova 3131IQ, Innova IGS 620, Innova IGS 630  instalované s PDB se značkou CE  
 

834160004 34006VAS02 LY1086VA01 YV0472 

834160005 542120XR02 M4152252 YV0475 

834160006 A5102694 M4166990 YV0476 

835160028 A5320145 M4198064 YV0477 

847160005 A5360408 M4212443 YV0478 

847160006 A5379605 MEX68922 YV0480 

850060739 A5632421 N4192939 YV0500 

850060744 AE1225VA01 PER18124 YV0510 

850060749 AZ1003VA02 PL1804VA01 YV0520 

853060198 AZ4001VA01 RO1095VA01 YV0555 

853060200 B51142125 RU1086VA04 YV1800 

853060201 B5114298 RU1156VA02 YV1801 

853060202 BG4009VA01 RU2741VA04 YV1803 

853060209 BH1000VA01 RU3427VA01 YV1804 

853060211 BY4020VA02 RU3847VA01 YV1805 

853060212 BY4033VA01 RU3883VA01 YV1818 

856160010 CS1006VA05 SA1060VA01 YV1900 

856160012 CS1340VA01 SA2236VA01 YV1901 

910162015 EG1000VA01 SA2253VA01 YV1902 

82416040046 HC1819XR10 SA2308VA01 YV1903 

82416070010 HC5284XR38 YE1002VA01 YV1904 

82416150007 HC5284XR39 YV0166 YV1905 

82416210022 HU1167VA01 YV0362 YV1906 

83016862100448 IE1100VA03 YV0364 YV1909 

00026VAS01 INNOVA12CC20022 YV0367 YV1910 

00095VAS08 IQ1165VA02 YV0370 YV1950 

00234VAS02 IQ1364VA01 YV0388 ZA2239VA01 

00243VAS02 KA2752VA01 YV0464   

00440VAS04 KW1011VA02 YV0466   

05448VAS01 KW1098VA01 YV0467   

10086VAS07 KW1098VA02 YV0468   

10307VAS01 LB1331VA01 YV0469   
 


